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KODNA OZNAKAi

IZDAN]E: 06115

OBVAI02

ANALITICKO IZVJESCE
OTPADNA VODA

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 12l 1

52 420 Buzet

Vrsta uzorka:
Lokacija:
lYjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:
Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:
Vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka: Ulaz:

Izlazl
Miris: Ulaz:

lzlazi

Datum:22.03.2016.
Redni broj: 115/16

Otpadna komunalna voda-trenutni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz urealaja za proaiStavanje
MM 413 224-2 ,t{M 473 224-1
Kl asa I uP / ra -325 - O 4h 2-05l0 1 58,
Ut .Broj'.3 / 4 -23-4 - 12-2 od 09 .O / . 20 12 .

15.03.2016.
15.03. - 22.03.2016.
10:15. 10:10
oblaano
80c
iuta, zamutena teku6ina sa aesticama
bistra, bezbojna tekuaina
po fekalijama
neodrealen

Naziv parametra Metoda N4j.jed MDK
REZU LTATI

Ulaz lzlaz
Protok

Temperatura vode SI4 2550 B, izd.21105

l/s 31,5

30 11,1

7,4(1B,5oC)

232

624

96,38

>95,22

98,93

17,2

7,4(18.5"C1pH

Suspendirana tvar

KPK

BPK5

Ukupna masti iulja
Detergenti anionski

Ukupni fosfor

Ukupni dulik

HRN EN ISO 10523:2012*
Vlastita metoda RU-M 07,
izdanje 3/ 13 od 12.09.2013.
modificirana HRN EN

a72:2OOa*

HRN ISO 6050:2003*

pH jed

ms/l

mgOzl

6,5-9,0

60

L25

8,4

<30

HRN EN 1899-2:2004* mso,/ 25 280

9,36

77,86

3

.5,09

<0,1

SM 5520 B, izd.2llos*
HRN EN 903:2002*

Vlastita metoda RU-lY-23,
izd. 5/15 od 07.09.2015.*
HRN EN 25663:2008x
HRN EN ISO 10304-1:09
1:2009/IsDr.1:2012*

rng/l

ms/l

mgP/l

mgN/l

20

I

12,61

Uzorkovanjeje proveo djelatnik Hidro.Lab a prema normi HRN ISO 5667 3:2013 i HRN ISO 5667 10:2000*
Akreditirane metode su oznaaene znakom *.
ZakljuEakr Svi su parametri u skladu s Vodopravanom dozvolom.

Voditelj laboratorija:
MatPTutkal),7d)

,/.,, /'
/"-1- :' i-'.ritr

Napomenaiovi rezultati se odnose isk\uiivo na analizirani uzorak

llidro,Lab, d.o,o, Ko'aviai 5, raiaa - Laborarorij Rijeka, Ruiiaeva 32, Rijeka, iel: os1/26a-s6s; faxr 0s1/263-566
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KODNA OZNAKA: OB-V AI 02

analrrrdro
OTPADNA

IZVJESCE
VODA

IZDANJE:06/15

STPGNICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 1211
52 420 Buzet

Vrsta Lrzorka:
Lokacija:
I'4jesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:
Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:
Vrijeme uzimanja uzorkai

Datum:24.06.2015.
Redni broj:452115

Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka:

Miris:

Otpadna komunalna voda - trenutni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (IJPOV Buzet)
Ulazi izlaz iz urealaja za proaiiaavanje
MM 413 224 2 ,MM 413 224-l
Klasa tuP /ro -325-04/ 12-05/0158
Ut.B.ojt374-)3 4 12 2 od 09.A1.2012.
16.06.2016.
16.06.24.06.2016.
9:00,9:15
sundano

UIaz: siva, zamuaena tekuaina sa aesticama
Izlaz: svijetlo iuta, blago zamuaena teku6ina sa sitnim aesticama
Ulazr po fekalijama
Izlaz: neodrealen

Naziv parametra lvletoda N4j -jed MDK
REZULTATI o/o protiiiavanja

Ulaz lzlaz
Protok

Temperatura vode

pH

Suspendirana tvar

KPK

BPK5

modlficirana HRN EN

412:2004\

SM 2550 B, izd.21l0s

HRN EN ISO 10523:2012*
Vlastita metoda RU-I4-oJ.
izdanje 3/13 od 12.09.2013.

HRN ISO 6060:2003x

HRN EN 1899-2r2004*

SIY 5520 B, izd.x/05*
HRN EN 903:2002x

vlastita metoda iU Iu123,
izd. 5/1.5 od 07.09.?01s.*
HRN EN 25663:2008*
HRN EN ISO 10304-1:09
1:2OOg /ls1t .l i2012*

1/s l1,s
30 16,5

B,O(22,6"C

17 ,4

7,s(22,2oC)

8,3

<30

3

<5,00

.i,1
1,42

6,42

95,26

94,62

98,13

pH jed

n9/l

*so:!
mgor/

6,5-9,0

60

125 558

160

3,70

60,23

25

20

1

Ukupna masti i ulja

Detergenti anionski

Ukupni fosfor

Ukupni duiik

ms/l

mg/l

mgP/l

mgN/l

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN ISO 5667 3:2013 i HRN ISO 5667_10:2000*
Akreditirane metode su oznaaene znakom *.
Zakljuaak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Voditelj laboratorija:
14ariia Turkalj, dipl, inl I

1irJ"*-tr#.
iC t6r

Napomena:Ovl rezultati se odnose iskljuiivo na analizirani uzorak



KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02

W fl,!,!:^,1g,,r,,.
ANALITICKO

OTPADNA
rzvre56e

VODA
IZDANIE:06/15 t

lSTRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 1211
52 420 Buzet

Vrsta uzorkai
Lokacija:
Mjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:
Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:
Vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
TemperatLrra zraka:
Izgled uzorka: Ulaz:

lzlazi
l4iris: Ulazi

lzlaz.

Datum:06.10.2016.
Redni broj:944116

Otpadna komunalna voda - trenutni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
lJlaz i izlaz \z urcdaja za proaildavanje
MM 413 224-2 ,MM 473 224-1
Kl asa I uP / ra -325 - 04 / 12-05/O 1 5B
Jt.Btojt374 23 4 12 2 od 09.O7.2O12.
28.09.2016.
28.09.-06.10.2016.
10:40, 10i50
sundano
240C
:uta, zamuaena tekudina sa aesticama
svijetlo Zuta, bistra tekudina sa sitnim iesticama
po fekalijama
neodrealen

Naziv parametra Metoda Mj.jed 14DK
REZULTATI

Ulaz lzlaz
Protok

Temperatura vode SM 2550 B, izd.21/05*

HRN EN ISO 7052312012*
Vlastita metod; RU-14-07,
izdanje 3/13 od 12.49.2013.
modificirana HRN EN
472:2OOA*

l/s 1lf
30

4,2

7,5(2O,3"C)

704

744L

850

20,9

1,:e!4c)

13

<30

oc

pH

Suspendirana tvar

KPK

pH jed.

m9/l

6,5-9,0

60 98,15

HRN ISO 6060:2003*

HRN EN 1899-2:2004*

Sl4 5520 B, izd.2t/O5*

mgo2/l

mgo?/l

mg/l

125

25

>97 ,92

BPK5

Ukupna masti i ulja

Detergenti anionski

Ukupni fosfor

Ukupni du5ik

4

< 5,00

<0,1

<o,2

7,12

20

HRN EN 903:2002*

Vlastita metoda RU-M-23;
izd. 5/15 od 07.09.2015.*

mg/l 1

mgP/l

728,86
HRN EN 25663:2008*
HRN EN ISO 10304-1:09
1:200g/Isor.1:2012x

mgN/l

LJzo.kovanje je proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN ISO 5667 3:2013 iHRN 15O 5667-10:2000x
Akreditirane metode su oznadene znakom x.

zakljuiak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Voditelj laboratorij
Mat,ila Tutkalu*

#tlrnqr. \
/-\ d'o.o. 

'l/ | Ittdt ,

NapofienaiOvi rezultati se odnose iskljuiivo na analizirani uzorak

iliirx.Lab.l.o,.,:a.!:!:ii r, i:iii- L:lrnraru.ij n;jenn, Prriiie!; -17, {ijeFn: t.i: ':r511!6E-5ii5;l.x oli1.'i:l::l-l: :l



KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02

Hidro.Lab.,""
Labualai j za e k ol oika ispi tiv ar ia

aultrriro
OTPADNA

rzv:r56r
VODA

IZDANIE: 06/ 1s

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.ivan 12l1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka: Otpadna komunalna voda - trenutni uzorak
Lokacija: Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Mjesto uzimanja uzorka: Ulaz i izlaz iz orcdaja za proaiSiavanje
Sifra mjernog okna: MM 413 224-2 ,MM 473 224-7
Vodopravnadozvota: Klasa:uP/Io-325-04/12-05/0158

Datum:21.12.2016.
Redni broj: 1295116

Datum uzorkovanja:
Analiziaano:
Vrijeme uzimanja uzorka:

Ut.Btoj'.37 4-23-4-12-2 od 09.07 .2012.
14.12.2016.
14.12.-21.12.2(]16.
12:10, 12:15
bez oborinaVremenske prilike:

'femperatura zraka:
Izgled uzorka:

14iris:

120C
iJlaz: siva, zamudena tekuaina
Izlaz: svuetlo Zuta. bistra tekuaina
Ulaz: neodreilen
Izlaz: neodreafen

Naziv parametra 14etoda 14j.jed MDK
REZU LTATI o/o prodiSaavanja

Ulaz Izlaz
Protok

Sl4 2550 B, izd.27/05*

Us 31,5

30

74,2

12,1

7,2(2O,2oC)

931

12,4Temperatura vode
pH

Suspendirana tvar

KPK

HRN EN ISO 10523:2012*
Vlastita metoda RU-M-07,
izdanje 3/13 od 12.09.2013.
modificirana HRN EN
a]2:2OOA*

pH jed

m9/l

6,5-9,0

60

7 ,3(2O,2oC"

1l 98,11

HRN ISO 5O5O:2003x mso2/

mgOzl

125

25

1076

650

50

16

e13!
BPK5

Ukupna masti i ulja

Detergenti anionski

Ukupni fosfor

Ukupni dusik

HRN EN 1899-2:2004*

SM 5520 B, izd.Zl/O5*

HRN EN 903:2002*

mg/1 20 <5,00

m9/l

mgP/l

1

1,46

0,22

0,24
Vlastita metoda RU M 23.
izd. 5/15 od 07.09.20151
HRN EN 25663:2008x
HRN EN ISO 10304 1:09
1:2009/Isor.1:2012*

mqN/l 176,7 5 12,94

Uzorkovanje je proveo dielatnik H;dro.Lab-a prema normi HRN ISO 5667-3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000x
Akreditirane metode su oznaaene znakom *.
zakljuiakr Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Napomena:Ovl rezultati se odnose iskljuiivo na analizirani uzorak

H,drc.rr. ...; iror.r,,5, t.'ii r:u.rar.nj iijeklr [uaiaeva !2, Rij.kn; re!: c,q]/r6g-s65i iEx: os.!/:na-;al:l


